
Инструкция по использованию контейнеров Nalgene Mr Frosty 

       Контейнеры для замораживания клеток серии Mr Frosty необходимы для удобного, 
многократного, экономичного замораживания биологических образцов с контролируемой 
скоростью заморозки порядка 1 градуса в минуту. Для замораживания необходим изопропиловый 
спирт. Объемы расходуемого спирта и габариты контейнеров указаны в таблице ниже.  

       Перед началом замораживания контейнер и изопропиловый спирт должны быть комнатной 
температуры.  

 Инструкция: 

1) Удалите из контейнера вкладку из пенопласта;

2) Добавьте 100% изопропиловый спирт до линии, нанесенной на внутреннюю часть контейнера;

3) Вставьте держатель для пробирок;

4) Вставьте пробирки;

5) Закройте штатив и поместите его в низкотемпературный холодильник на – 70 - –  80°С. Оставьте
как минимум на 4 часа;

6) Разместите замороженные пробирки на длительное хранение в дюар на -186° С или в
низкотемпературный холодильник на – 150 °С;

7) Оставьте контейнер на столе для того, чтобы он согрелся до комнатной температуры.

         Изопропиловый спирт требуется заменять после каждого пятого замораживания. В процессе 
замораживания-размораживания он постепенно забирает воду из воздуха, что влияет на скорость 
процесса заморозки.  

        Контейнеры можно чистить с помощью неабразивных детергентов, не содержащих в своем 
составе спирт. 

        Держатель для пробирок при необходимости можно использовать как плавающий штатив. 
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см 

Объем 
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Nalgene 5100-0001 1,0-2,0 мл 18 11,7 Х 8,6 250 
Nalgene 5100-0036 3,6 мл 12 11,7 Х 15,1 500 
Nalgene 5100-0050 4,5-5 мл 12 11,7 Х 15,1 500 


